Pontos de medicao nos C.l. de fontes chaveadas Série 384x
Série 388x

3842 3882 AS
3843 3883 KA
3844 3884 MC

QUANDO A FONTE NAO ESTA PARTINDO,
VERIFIQUE SEMPRE ESTES PONTOS NESTE
TIPO DE C.I. E TODOS OS COMPONENTES
QUE ESTIVEREM ASSOCIADOS

C.l. Série 384x TENSAO MENOR QUE 14V,
Série 388x

NAO CONSEGUE OSCILAR

TEM QUE TER
SEMPRE 5V

TEM QUE TER

Cs
con ot R @’@ PULSOS NA SAIDA
CORRENTE
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